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LOI N° 2.79 RELATIVE AUX UNITES DE MESURE
PROMULGUEE PAR LE DAHIR N° 1-56-193 DU 28 REBIA II 1407 (31 DECEMBRE
1986) !

TELLE QU’ELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 22-03

PROMULGUEE PAR LE DAHIR N° 1-03-206 DU 16 RAMADAN 1424 (11
NOVEMBRE 2003)

(VERSION CONSLOLIDEE)

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que 'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur,
Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 206,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel a la suite du présent dahir, la loi n® 2-79
relative aux unités de mesure adoptée par la Chambre des représentants le 19 Ramadan 1406 (28
Mai 1980).

Fait a Rabat, le 28 rebia I1 1407 (31 décembre 19806).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

D' AZZEDDINE 1. ARAKI.

1 : Bulletin Officiel n°® 3881 du 17 rejeb 1407 (18-3-1987)
2 : Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5-2-2004)



TITRE PREMIER :
DES UNITES DE MESURE

Chapitre premier
Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. Sous réserve de l'application des conventions internationales diment
publiées, est interdit dans les cas visés a l'article 15 ci-apres I'emploi d'unités de mesure autres que
celles du systeme métrique décimal a 7 unités de base, appelé systéme international d'unités (S.1.)
ainsi que celles dites « hors systeme » dénommées et définies a l'article 12 ci-apres.

Toutefois, si les nécessités du commerce international I'imposent, l'utilisation d'inscriptions en unités
différentes pourra étre tolérée a condition que les équivalents, en unités légales de ces unités, soient
mentionnés en caracteres de dimensions au moins égales a celles des caractéres des unités étrangeres.

ART.2. Le systeme métrique décimal comprend les unités de base, les unités supplémentaires et
les unités dérivées, dénommeées et définies aux articles 3 a 11 inclus ci-apres.

Chapitre 11

Des unités de base
ART.3. Les unités de base sont dénommées et définies ainsi qu'il suit :

- Le métre, unité de longueur ;

- Le kilogramme, unité de masse ;

- La seconde, unité de temps ;

- L'ampere, unité d'intensité de courant électrique ;

- Le Kelvin, unité de température thermodynamique ;
- La candela, unité d'intensité lumineuse ;

- La mole, unité de quantité de matiere.

Le meétre’ est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumiere pendant une durée de 1/299
792 458 de seconde.

Le kilogramme est la masse du prototype, en platine iridié, sanctionné par la Conférence Générale
des Poids et Mesures en 1889 et conservé au Bureau International des Poids et Mesures a Sévres.

La seconde est la durée de 9.192.631.770 périodes de la radiation correspondant a la transition entre
les deux niveaux hyperfins de I'état fondamental de l'atome de césium 133.

L'ampére est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs
paralleles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable, et placés a une distance de
1 metre l'un de l'autre dans le vide, produit entre ces conducteurs une force de 2x10-7 newton par
metre de longueur, le newton étant l'unité de force définie dans les unités dérivées a l'article 9 de la
présente loi.

Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température
thermodynamique du point triple de l'eau. Un intervalle de température peut aussi s'exprimer en
degré Celsius dont le degré est égal au degré kelvin et dont le zéro correspond a 273,15 kelvins.

3: Larticle 3 (2éme alinéa) tel qu’il a été modifié par la loi n® 22-03
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La candela * est lintensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une surface qui émet un
rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont I'intensité énergétique dans
cette direction est 1/683 watt pat stéradian.

La mole est la quantité de matiere d'un systeme contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a
d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.

Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent étre spécifiées et peuvent étre des
atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de
telles particules.

Chapitre I11

Des unités supplémentaires
ART.4.° Les unités supplémentaires sont :

- Le radian, unité d’angle plan ;
- Le stéradian, unité d’angle solide.

Le radian est l'angle plan entre deux rayons d'un cercle qui interceptent sur la circonférence un arc
de longueur égale a celle du rayon.

Le stéradian est l'angle solide d’un cone qui, ayant son sommet au centre d’une sphere, découpe sutr
la surface de cette sphére une aire égale a celle d'un carré ayant pour c6té le rayon de la sphere.

Chapitre IV

Des unités dérivées

ART.5.° Les unités dérivées sont données, a partit des unités de base, par des expressions
algébriques sous la forme de produits de puissances des unités de base ou des unités supplémentaires
avec un facteur numérique égal au nombre 1.

Les unités dérivées ayant recu un nom spécial ou un symbole particulier, peuvent étre utilisées a leur
tour pour exprimer des unités dérivées d'une facon plus simple qu'a partir des unités de base ou
supplémentaires.

Les unités dérivées qui ont recu des noms spéciaux et d'autres unités dérivées utilisées pour mesurer
certaines grandeurs sont dénommées et définies aux articles 6 a 11 inclus de la présente loi ainsi que
dans les normes nationales homologuées conformément a la législation et a la réglementation en
vigueur.

ART.6. Unités géométriques.

- Aire ou superficie : I'unité de superficie est le metre carré, aire d'un carré ayant 1 metre de
coOté.
Pour le mesurage des superficies agraires, le décametre carré (aire d'un carré ayant dix metre de c6té)
peut étre appelé are et le nom "hectare' peut étre donné au multiple décimal valant dix milles
metre carrés.

4 : Larticle 3 (7¢éme alinéa) tel qu’il a été modifié par la loi n°® 22-03

5: L’article 4 tel qu’il a été complété par la loi n® 22-03

6 : Larticle 5 (3éme alinéa) tel qu’il a été modifié par la loi n°® 22-03
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- Volume : ['unité de volume est le métre cube, volume d'un cube ayant 1 metre de c6té.

Pour le mesurage des liquides, des céréales et des matic¢res pulvérulentes, le décimétre cube peut
étre appelé litre.

ART.7.” Unités de masse.

Le nom «tonne» peut ¢tre donné au multiple décimal valant mille kilogrammes.

- Masse volumique : 'unité de masse volumique est le kilogramme par métre cube, masse
volumique d'un corps homogene dont la masse est un kilogramme et le volume un meétre cube.

- Masse linéique : l'unité de masse linéique est le kilogramme par métre, masse linéique d'un
corps homogene de section uniforme dont la masse est 1 kilogramme et la longueur 1 metre.

- Concentration : I'unité¢ de concentration d'un corps déterminé, dans un échantillon, est le
kilogramme par métre cube, concertation d'un échantillon homogene contenant 1 kilogramme
du corps considéré dans un volume total de 1 metre cube.

ART.8. Unité de temps.

- Fréquence : l'unité de fréquence est le hertz, fréquence d'un phénomene périodique dont la
période est une seconde.

ART.9.° Unités mécaniques.

- Vitesse : I'unité de vitesse est le metre par seconde, vitesse d'un mobile qui, animé d'un
mouvement uniforme, parcourt une distance d'un meétre en une seconde.

- Accélération : I'unité d'accélération est le meétre par seconde carrée, accélération d'un
mobile, animé d'un mouvement uniformément varié, dont la vitesse vatie, en une seconde, de 1
metre par seconde.

- Force : l'unité de force est le newton, force qui communique a une masse égale a un
kilogramme une accélération d'un metre par seconde.

- Travail, énergie et quantité de chaleur :
L'unité de travail, d'énergie et de quantité de chaleur est le joule, travail produit par un newton
dont le point d'application se déplace d'un metre dans la direction de la force.

- Puissance : I'unité de puissance est le watt, puissance qui produit un joule par seconde.
L'unité de puissance peut étre appelée "voltampére" pour le mesurage de la puissance apparente
du courant électrique alternatif et « var » pour le mesurage de la puissance électrique réactive.

7 : Larticle 7 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n° 22-03
8 : Larticle 9 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n® 22-03



- Contrainte et pression : ['unité de pression est le pascal. Le pascal est la pression uniforme
qui, répartie sur une surface plane d'un metre carré, exerce perpendiculairement a cette aire une

force totale d'un newton.
Le multiple décimal valant cent mille pascals peut étre appelé bar.

- Viscosité dynamique : I'unité¢ de viscosit¢ dynamique est le pascal seconde. Le pascal
seconde est la viscosité dynamique d'un fluide homogeéne dans lequel la vitesse varie
uniformément dans une direction perpendiculaire a celle de écoulement avec une variation de 1
metre par seconde sur une distance de 1 metre, et dans lequel existe une contrainte de
cisaillement de 1 pascal .

- Viscosité cinématique : ['unité de viscosité cinématique est le meétre carré par seconde. Le
metre carré par seconde est la viscosité cinématique d'un fluide homogene dont la viscosité
dynamique est de 1 pascal seconde et dont la masse volumique est de 1 kilogramme par métre
cube.

ART.10.” Unités électriques et unités de rayonnements ionisants.

- Unités électriques.

- Force électromotrice et différence de potentiel (ou tension) :
L'unité de force électromotrice et de différence de potentiel est le volt, différence de potentiel qui
existe entre deux points d'un fil conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampere,
lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale a 1 watt.

- Résistance : l'unité de résistance électrique est I'ohm, résistance qui existe entre deux points
d'un fil conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante d'un volt, appliquée entre ces
deux points, produit dans ce conducteur un courant de 1 ampere, ce conducteur n'étant le sicge
d'aucune force électromottice.

- Conductance : l'unité de conductance est le siemens. Le siemens est la conductance d'un
conducteur dont la résistance électrique est de 1 ohm.

- Quantité d'électricité : I'unité¢ de quantité d'électricité est le coulomb, quantité d'électricité
transportée en une seconde par courant de 1 ampere.

- Capacité électrique : l'unité de capacité électrique est le farad, capacité d'un condensateur
électrique entre les armatures duquel apparait une différence de potentiel d'un volt, lorsqu'il est
chargé d'une quantité d'électricité d'un coulomb.

- Inductance électrique : I'unité d'inductance électrique est le Henry, inductance d'un circuit
fermé dans lequel une force électromotrice d'un volt est produite lorsque le courant électrique qui
parcourt le circuit varie uniformément a raison d'un ampere par seconde.

- Flux magnétique : I'unité de flux magnétique est le weber, flux magnétique qui, traversant
un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice d'un volt, si on l'amene a zéro en
une seconde, par décroissance uniforme.

9 : Larticle 10 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n°® 22-03
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- Induction magnétique : l'unité d'induction magnétique et le tesla, induction magnétique
uniforme qui, répartie normalement sur une surface d'un metre carré, produit a travers cette
surface un flux magnétique total d'un weber.

- Unités de rayonnements ionisants :

Activité : P'unité d’activit¢ d’une source radioactive est le becquerel, activit¢ d’une source
radioactive pour laquelle le quotient de la valeur probable du nombre de transitions nucléaires
spontanées ou de transitions isométriques par Iintervalle de temps pendant lequel ces transitions
se produisent tend vers la limite 1/s.

- Dose absorbée : le gray est la dose absorbée dans un élément de matiére de masse de 1
kilogramme auquel I'énergie de 1 joule est communiquée par des rayonnements ou dans lequel la
somme des énergies cinétiques initiales égales a 1 joule est libérée par les particules chargées
ionisantes dans de conditions de fluence énergétique constante dans 'un ou 'autre cas.

ART.11." Unités photométriques.
- Flux lumineux : l'unité de flux lumineux est le lumen, flux lumineux émis dans un élément
d’angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité lumineuse
d'une candela.

- Eclairement : l'unité d'éclairement est le lux, éclairement d'une surface qui recoit
normalement, d'une maniére uniformément répartie, un flux lumineux, d'un lumen par meétre
carré.

- Luminance lumineuse (ou brillance) : I'unité¢ de luminance (ou brillance) est la candela
par métre carré, luminance perpendiculaire a la surface plane de metre carré d'une source dont
l'intensité lumineuse a cette surface est égale a une candela.

- Vergence des systémes optiques : l'unité de vergence d'un systeme optique est le métre a
la puissance moins un, vergence d'un systeme optique dont la distance focale est un metre dans
un milieu dont 'indice de réfraction est 1. Cette unité s'appelle aussi la dioptrie.

Chapitre V

Des unités hors systeme

ART.12. Ies unités dites « hors systeme » comprennent les unités suivantes :
- Unités géométriques :
o Unités d'angle plan :
* Angle droit : l'angle droit est l'angle formé par deux droites qui se coupent en
formant des angles adjacents égaux.
La centiéme partie de I'angle droit s'appelle grade (ou gon), c'est 'angle au centre qui
intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale au 1/400 de cette
circonférence.
Le degtré est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une
longueur égale a 1/360 de celle de cette circonférence.
La minute d'angle vaut 1/60 de degré.
La seconde d'angle vaut 1/60 de minute.

=  Tour : le tour est I'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une
longueur égale a celle de cette circonférence.

10 : Larticle 11 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n° 22-03



o Unité de longueur :
Le mille, dont la valeur conventionnelle est de 1.852 meétres correspond a la distance de
deux points de la surface de la terre de méme longitude et dont les latitudes different d'un
angle de 1 minute.

Unités de masse :

o Masse:
Dans les transactions relatives aux diamants, perles fines et pierres précieuses, la
dénomination de carat métrique peut étre donnée au double décigramme.

o0 Masse atomique : 'unité de masse atomique est égale a la fraction 1/12 de la masse d'un
atome de carbone 12. L'unité de masse atomique vaut 1,66056 x 107" kilogrammes
approximativement.

Unité de temps :
o La minute de temps vaut soixante secondes ;
o L'heure vaut soixante minutes ;
o Le jour vaut vingt-quatre heures.

Unités mécaniques :
o Vitesse.
Le nceud est la vitesse uniforme qui correspond a un mille par heure.
Son emploi est autorisé seulement en navigation maritime ou aérienne.

o Travail, énergie, quantité de chaleur et puissance.
* Le watt-heure est I'énergie fournie en une heure par une puissance d'un watt, il
vaut 3.600 joules. Le kilowatt heure vaut 1.000 watts-heures.
= Le cheval vapeur peut également étre utilisé. Il vaut 735,49875 watts.
= ['¢lectron-volt, utilisé en physique nucléaire, est 1'énergie acquise par un électron
accéléré sous une différence de potentiel d'un volt, dans le vide ; il vaut 1,602 19 x
10" joule, approximativement.

Unités électriques :
L'ampére heure est la quantité d'électricité transportée en une heure par un courant d'un
ampere. Il vaut 3.600 coulombs.

Unités de rayonnements ionisants :
Activité : Le cutie est l'activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre de
transitions nucléaires spontanées par seconde est 3,7 x 10". 1 curie vaut 3,7 x 10" becquerels.

Exposition :

Le roentgen est I'exposition telle que la charge de tous les ions d'un méme signe produits dans
l'air, lorsque les électrons (négatifs et positifs) libérés par les photons de facon uniforme dans
une masse d'air égale a 1 kilogramme sont completement arrétés dans 'air, est égale en valeur
absolue 2 2,58 x 10 coulomb. Un rontgen vaut 2,58 x 10 coulomb par kilogramme.

Dose absorbée :

Le rad est la dose absorbée dans un élément de mati¢re de masse 1 kilogramme auquel les
rayonnements ionisants communiquent de facon uniforme une énergie de 0,01 joule.

1 rad vaut 10 gray.




Chapitre VI

Dispositions communes

ART.13. Ia division décimale des unités est seule admise. Toutefois, cette division n'est pas
exclusive pour les unités d'angle et de temps.

Pour les poids, les mesures de capacité, et la graduation de tout instrument de mesure, chaque unité
et chaque multiple et sous multiple décimaux ne peuvent avoir que leur double ou leur moitié.

Les unités de mesure, leurs multiples et sous multiples ne peuvent étre désignés que par leurs noms
ou leurs symboles légaux.

ART.14." Ta dénomination des multiples et sous-multiples des unités de mesure ainsi que les
symboles qui représentent ces unités, leurs multiples et sous-multiples sont définis dans les normes
nationales homologuées conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

TITREII :
DES CAS D'EMPLOI DES UNITES DE MESURE

ART.15. Seules les unités de mesure visées a l'article premier ci-dessus peuvent étre utilisées :

1. Dans les transactions commerciales, les opérations ayant pour but la détermination de
salaires ou de prix de prestations de services, les expertises judiciaires, les opérations fiscales
et d'une maniere générale dans toute opération a caractere contradictoire ;

Dans les registres de commerce, sur les annonces, affiches, factures ou bordereaux ;

Dans les normes, plans, nomenclatures ou catalogues ;

Sur les marchandises, emballages ou récipients ;

Dans les actes officiels tels que les textes et les contrats administratifs ;

Dans les actes notariés ou sous seing privé et, lorsqu'ils sont produits en justice, dans les
autres écritures privées sous réserve que ces actes ou écritures n'aient pas été établis ou
rédigés a I'étranger.

Sk

ART. 15 bis.” Etalons nationaux

II est institué un systeme d’étalons nationaux réalisant les grandeurs du systeme d’unités 1égales. Les
étalons nationaux sont raccordés aux étalons internationaux. Ces étalons sont conservés et
entretenus par le ministere chargé de la métrologie ou par des organismes de droit public ou privé
désignés a cet effet par 'administration dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 15 ter."” Ces organismes doivent :

- veiller a ce que les étalons qu'ils détiennent présentent a tout moment un niveau de précision
métrologique apte a satisfaire les besoins scientifiques, industriels et économiques ;
- assurer le raccordement de ces étalons aux étalons internationaux ;

- participer a la demande du ministere chargé de la métrologie aux travaux nationaux ou
internationaux dans le domaine de la métrologie.

11 : L’article 14 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n° 22-03
12 : L article 15bis tel qu’il a été complété par la loi n° 22-03
13 : L’article 15ter tel qu’il a été complété par la loi n°® 22-03
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TITRE III :
DE ILA FABRICATION, DE L'IMPORTATION,
DE ILA DETENTION ET DE LA VENTE DES INSTRUMENTS DE MESURE

ART.16. 1l est interdit :

- de fabriquer, introduire au Maroc, exposer, mettre en vente, vendre, livrer, mettre en service
des instruments de mesure qui ne seraient pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires ;

- de détenir de tels instruments dans ses magasins, boutiques, ateliers, établissements industriels
ou commerciaux et leurs dépendances, chantiers, ports, gares, aéroports, sur la voie publique,
dans les halles ou marchés et en général dans tous les lieux ou il est fait un usage public
d'instruments de mesure.

Les interdictions édictées ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments importés sous le bénéfice
d'un régime douanier suspensif en vue de leur essai par le service compétent.

Elles ne s'appliquent pas non plus, a la condition qu'ils bénéficient d'une autorisation administrative,

- aux objets présentant un caractere historique ou artistique ;

- aux instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions légales en raison soit du principe
de leur construction, soit des conditions de leur emploi, répondent néanmoins aux nécessités
techniques de certaines entreprises a la condition toutefois qu'il n'en soit pas fait un usage

public.

TITRE IV :
DU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE

ART.17." Tes caractéristiques métrologiques et techniques auxquelles doit répondre chaque
catégorie d’instruments de mesure sont fixées par voie réglementaire.

La conformité des instruments de mesure aux caractéristiques métrologiques et techniques visées ci-
dessus est établie sur la base de vérifications, controles et étalonnages réalisés par l'administration
dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Ces vérifications, contrdles et étalonnages peuvent également étre effectués en partie ou en totalité
par des organismes de droit public ou privé agréés a cet effet par I'administration et présentant les
moyens techniques, les compétences et les garanties d’'impartialité nécessaires.

Les exigences auxquelles doivent satisfaire ces organismes ainsi que les modalités de leur agrément
sont fixées par voie réglementaire.

Les catégories d'instruments de mesure visées au premier alinéa ci-dessus font I'objet d’une
sutveillance pour s’assurer que lesdits instruments ont fait 'objet des opérations de vérification, de
contrdle et d'étalonnage requises, qu'ils sont en bon état de fonctionnement et qu'il en est fait un
usage correct et loyal.

14 : Larticle 17 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n° 22-03
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ART.18." Les opérations de vérification, controle et étalonnage prévues a larticle 17 ci-dessus ont
pour objet :

- Détablissement de la conformité initiale des instruments aux exigences réglementaires ;
- Passurance du respect des caractéristiques métrologiques des instruments en service.

Lors de I’évaluation de la conformité initiale des instruments, les rapports d’essais délivrés par les
organismes avec lequel des accords de reconnaissance mutuelle ont été signés ou qui font partie
d’une convention internationale a laquelle le Maroc est partie peuvent ¢tre pris en compte.

L'exactitude et la légalité des instruments de mesure sont constatées par l'apposition de marques de
conformité prévues a cet effet.

L'apposition de la marque de conformité donne lieu au paiement d'une redevance au profit de I'Etat
dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Tout instrument non conforme aux dispositions législatives et réglementaires fait l'objet de
l'apposition d'une marque de refus.

Ces marques sont définies par voie réglementaire.

TITRE V :
DES FABRICANTS ET REPARATEURS
D'INSTRUMENTS DE MESURE

ART.19. Est soumis a agrément administratif I'exercice de la profession de fabricant, d’installateur
et de réparateur d'instruments de mesure soumis au controéle visé a l'article 17 ci-dessus.

TITRE VI :
DE ILA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ART.20. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application
peuvent étre constatées par des agents spécialement habilités a cet effet, assermentés et porteurs
d'une commission d'emploi ad hoc de portée générale ou limitée.

Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés a l'alinéa précédent ont libre acces dans les
lieux énumérés a l'article 16 ci-dessus. Les propriétaires et gérants desdits locaux sont tenus de leur
faciliter la tache.

Leurs visites peuvent étre effectuées chez les commercants, artisans et dans les usines, pendant les
heures de travail ou aux heures d'ouverture au public, de jour ou de nuit.

Au cas ou l'acces d'un des locaux énumérés a l'article 16 ci-dessus leur est refusé, ces agents ne
peuvent y pénétrer qu'en présence d'un officier de la police judiciaire qu'ils peuvent requérir
directement. Dans ce cas, le proces-verbal, éventuellement dressé, doit étre signé par l'officier en
présence duquel il a été fait.

Les proces-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d'enregistrement.
IIs font foi jusqu'a preuve contraire.

15 : L’article 18 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n® 22-03
16 : Larticle 19 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n° 22-03
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ART.21. Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents assermentés visé a l'article 20 ci-dessus
doivent remettre aux contrevenants, ou leur envoyer par lettre, un avis écrit indiquant leur intention
de dresser proces-verbal ainsi que l'objet de l'infraction.

Lorsqu'ils procedent a la saisie des instruments, objets de l'infraction, ils en délivrent un récépissé.
Toutefois, les instruments difficilement transportables, sont laissés a la garde de leurs détenteurs.

Dans ce cas, les agents verbalisateurs doivent y apposer les scellés et I'empreinte d'une marque
spéciale, afin de les identifier et d'en interdire I'emploi.

Les détenteurs sont alors constitués gardiens des scellés et des objets saisis. Avis leur en est délivré
séance tenante ou, le cas échéant, par envoi recommandé.

Les proces-verbaux doivent étre établis et signés dans un délai maximum de vingt jours francs, apres
la constatation de l'infraction et remis ainsi que, le cas échéant, les instruments saisis, au setvice
compétent qui, sauf cas de transaction, les transmet au parquet compétent dans les vingt jours de
leur réception.

Les suites données a leurs proces-verbaux sont communiquées d'office par les tribunaux aux agents
verbalisateurs.

TITRE VII :
DE ILA TRANSACTION

ART .22. I'autorité administrative compétente peut proposer le bénéfice de la transaction a ceux qui
contreviennent aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus ainsi qu'aux contrevenants visés aux
paragraphes 2° et 3° de l'article 23 de la présente loi.

La transaction ne peut toutefois étre proposée qu'avant la mise en mouvement de l'action publique.
q q

La transaction doit étre constatée par écrit en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant intérét
distinct.

TITRE VIII :
DES SANCTIONS

ART. 23.” Sont punis d'une peine de détention d'un a quinze jours et d'une amende de 1.000 a
10.000 dithams ou de l'une de ces deux peines seulement :

1. Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus ;

Ceux qui utilisent dans les cas énumérés a l'article 15 de la présente loi ou détiennent dans les
lieux définis a l'article 16, des instruments de mesure reconnus non conformes apres
vérification et qui n'auraient pas subi le rajustement prescrit par le vérificateur ainsi qu'une
nouvelle vérification ;

Ceux qui contreviennent aux dispositions des textes pris pour I'application de la présente loi.
4. Ceux qui utilisent pour les usages réglementés des instruments non revétus de marques de

conformité ou revétus de marques dont la validité est dépassée.

Sl

Les instruments de mesure peuvent étre saisis et confisqués.

17 : Larticle 23 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n° 22-03
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Lorsque dans les 365 jours consécutifs a une condamnation ou a une transaction respectivement
prononcée ou passée pour infraction a l'une des dispositions du présent article, une nouvelle
infraction a 'une des dites dispositions est constatée, la peine de détention doit étre prononcée.

ART.24." Sont punis d'une amende de 500 a 100.000 dirthams et d'une peine d'emprisonnement
d'un mois a un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans motif légitime,
détiennent dans un des lieux prévus a l'article 16 ci-dessus des instruments de mesure sciemment
faussés ou alterent volontairement les caractéristiques de leurs instruments.

Les instruments de mesure faussés sont saisis et confisqués.
Sont punis des mémes peines les bris des scellés apposés par un agent visé a l'article 20 ci-dessus.

ART.25.” Sont punis d'une amende de 5.000 a 50.000 dirhams et d'un emprisonnement d'un mois a
un an ou de l'une de ces deux peines seulement :

- Ceux qui exercent la profession de fabricant, d’installateur ou de réparateur d'instruments de
mesure sans avoir obtenu au préalable l'agrément prévu a l'article 19 ci-dessus ;

- Les réparateurs d'instruments de mesure, qui livrent des instruments de mesure a eux confiés
pour réparation, sans les soumettre au controle du service ou de 'organisme compétent.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujouts prononcée.

Toutefois, lorsque le service compétent ne peut satisfaire, dans l'immédiat, a la demande du
réparateur, il peut autoriser ce dernier a livrer sous sa responsabilité l'appareil, lequel pourra étre
utilisé jusqu'a sa vérification.

ART.26. Quiconque, en vue de tromper autrui, s'attribue la qualité d'agent du service chargé du
controle des instruments de mesure est puni des peines prévues a l'article 380 du code pénal.

ART.27. Quiconque utilise sciemment des imprimés qui rendent possible la confusion entre son
entreprise et ledit service est puni des peines prévues par l'article 349 du code pénal.

ART.28.” Quiconque contrefait ou utilise les marques de conformité du service chargé du contrdle
des instruments de mesure ou en détourne les empreintes est puni respectivement des peines
prévues aux articles 346 et 347 du code pénal.

ART.29.” I'autorité administrative compétente peut prononcer le retrait de l'agrément prévu a
l'article 19 ci-dessus et ordonner la fermeture de l'établissement pour une période ne pouvant
excéder 3 mois :

1. lorsque dans les 24 mois consécutifs a une condamnation définitive ou a une transaction
respectivement prononcée ou passée pour infraction aux dispositions de la présente loi ou
des textes ptis pour son application, une autre infraction aux dites dispositions est constatée.

2. lorsqu'une infraction a l'article 25 ci-dessus est constatée.

18 : L’article 24 (ler alinéa) tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n® 22-03
19 : L’article 25 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n° 22-03

20 : Larticle 28 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n°® 22-03
21 : Larticle 29 (3éme alinéa) tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n°® 22-03
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Pendant la durée de la fermeture temporaire le délinquant ou l'entreprise peut étre tenu de continuer
a assurer a son personnel les salaires, indemnités et avantages de toute nature dont il bénéficiait a la
date de la fermeture du fonds.

L'agrément peut étre retiré, a titre définitif, lorsque dans les 36 mois consécutifs a une condamnation
définitive ou a une transaction respectivement prononcée ou passée pour infraction a l'article 25, une
deuxi¢me infraction aux dispositions de la présente loi est constatée ou si le bénéficiaire d’un
agrément ne remplit pas ses obligations ou si I'une des conditions qui ont présidé a la délivrance de
I'agrément cesse d’étre respectée.

ART.30.” Sont saisis et confisqués les instruments de mesure appartenant aux catégories
réglementées mais non conformes aux types approuvés.

Si les objets confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre a la disposition de
l'administration pour étre vendus au profit du Trésor, aprés remise en état et apposition des marques
de conformité.

Les objets inutilisables sont détruits.

ART.31.” Sont punis d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 1.000 a
50.000 dithams, ou de 'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par quelque moyen que ce soit,
font obstacle a l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, en mettant les
agents chargés du contrdle des instruments de mesure dans l'impossibilité d'exercer leur fonctions.

Ces peines peuvent étre portées au double en cas de récidive, ou si la résistance aux agents a été
opérée avec l'aide de plusieurs personnes ou avec violence, sans préjudice, le cas échéant, des
sanctions encourues pour des faits plus graves.

ART.31 bis.* Lorsqu’un organisme agréé en application de l'article 17 ci-dessus, ne remplit plus
les conditions sur la base desquelles il a été agréé, 'administration le met en demeure de se
conformer aux dites conditions dans un délai qu'elle fixe. S'il ne se conforme pas a ces conditions
dans le délai prescrit, I'administration peut procéder a la suspension ou au retrait de l'agrément.

TITRE IX:
DISPOSITIONS DIVERSES

ART.32. Sont abrogées, telles qu'elles ont été modifiées ou complétées les dispositions relatives aux
mémes objets et notamment celles contenues dans le dahir du 16 Moharrem 1342 (29 aoat 1923)
instituant le systeme décimal des poids et mesures dit "systeme métrique”.

Toutefois, demeurent en vigueur jusqu'a leur abrogation expresse, les textes ptis pour l'application
des dispositions abrogées par le présent article.

22 : Larticle 30 tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n°® 22-03
23 : Larticle 31 (ler alinéa) tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n® 22-03
24 : Larticle 31 bis tel qu’il a été complété ou modifié par la loi n® 22-03
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DECRET N° 2-05-813 DU 25 JOUMADA I 1430 (21 MAI 2009) RELATIF AU
CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE®” TEL QU’IL A ETE COMPLETE
PAR LE DECRET NP° 2-10-347 DU 27 HIJA 1431 (4 DECEMBRE 2010) RELATIF AU
CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE?®

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 2-79 relative aux wunités de mesure promulguée par le dahir
n° 1-86-193 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1980) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi n® 22-03 promulguée par le dahir n°® 1-03-206 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Sur proposition du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies ;

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 11 joumada I 1430 (7 mai 2009),

DECRETE :

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. Le controle des instruments de mesure destinés a mesurer les grandeurs
dont les unités sont dénommées et définies par le titre premier de la loi précitée n® 2-79 est assuré
par le ministre chargé de la métrologie 1égale.

On entend par instruments de mesure, au sens du présent décret, les instruments individuels, les
machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés
directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage
associant plusieurs de ces éléments.

ART. 2. Le contrdle prévu a larticle premier ci-dessus consiste a établir la conformité initiale des
instruments aux exigences réglementaires et assurer le respect des caractéristiques métrologiques
des instruments en service au moyen de :

- l'approbation de modele ;

- la vérification premicre ;

- la vérification apres installation ;
- la vérification périodique ;

- la sutveillance.

TITRE II
OPERATIONS DE CONTROLE

ART.3. Pour chacune des catégories d'instruments de mesure mentionnées sur la liste annexée au
présent décret, des arrétés du ministre chargé de la métrologie légale définissent les
caractéristiques métrologiques et techniques ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles
doivent satisfaire les instruments neufs ou réparés et les instruments en service.

25:B.0O. n° 5744 du 24 joumada IT 1430 (18-6-2009)
26 : B.O. n° 5900 du 10 moharrem 1432 (16-12-2010)
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Ces arrétés :

- déterminant celles des opérations de controle définies a larticle 2 ci-dessus qui sont
applicables ;

- fixent les moyens de vérification que les fabricants, installateurs, réparateurs, importateurs ou
détenteurs doivent mettre a la disposition des agents chargés des opérations de controle ;

- fixent, s'il y a lieu, les conditions particulicres propres a l'installation, a l'utilisation ou au
contrdle de certains instruments de la catégorie.

ART 4. Les opérations de controle prévues a I'article 2 ci-dessus sont effectuées a I'aide d'étalons
ou de matériaux de référence reliés aux étalons nationaux ou internationaux ou par application de
méthodes de référence, dans les conditions et suivant les modalités fixées par des arrétés du
ministre chargé de la métrologie légale.

Chapitre premier
Approbation des modéles

ART. 5. L'approbation de modele est la validation de la conception de l'instrument, au vu des
éléments présentés dans le dossier de demande et apres examens et essais réalisés sur un ou
plusicurs exemplaires représentatifs du modele d'instrument, le cas échéant. L’approbation de
modele est sanctionnée pat un certificat qui atteste que le modele d'instrument répond aux
exigences de sa catégorie et définit les conditions particulieres de vérification ou d'utilisation de
l'instrument, le cas échéant.

Ce certificat est délivré par le ministre chargé de la métrologie légale.

ART. 6. Sous réserve des dispositions particulieres prévues par l'arrété réglementant la catégorie,
la dutrée de validité du certificat d'approbation est de dix ans. Elle peut étre fixée a une durée
inférieure dans le cadre des dispositions transitoires prévues par les arrétés mentionnés a I'article
3 ci-dessus notamment lorsque le modele est congu selon des nouvelles technologies justifiant un
réexamen du certificat d'approbation du modele de I'instrument apres une période probatoire.

La validité du certificat d'approbation peut étre prorogée pour des périodes n'excédant pas dix
ans chacune.

Lorsque la validité du certificat d'approbation n'est pas prorogée, les instruments en service
conformes a ce type continuent a pouvoir étre utilisés et réparés.

ART.7. L'approbation de modele peut nécessiter la réalisation d'essais, aux frais du demandeur
de I'approbation, par un organisme de droit public ou privé compétent désigné par le ministre
chargé de la métrologie conformément a larticle 32 ci-dessous. L'organisme adresse copie du
rapport d'essais au ministere chargé de la métrologie.

Les approbations de modele prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret par le
ministre chargé de la métrologie légale demeurent en vigueur tant que les instruments en service
sont conformes au modele approuvé et respectent les exigences réglementaires en vigueur.

Les arrétés prévus a larticle 3 ci-dessus peuvent prévoir qu'un instrument légalement fabriqué et

commercialisé dans un pays ayant conclu un accord de reconnaissance a cet effet avec le Maroc,
pourrait étre approuvé sur la base des essais effectués dans ce pays.
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Ces essais sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes a ceux prescrits par les normes
nationales en vigueur et si leurs résultats peuvent étre mis a la disposition des services de la
métrologie.

ART.8. Les éléments permettant de vérifier la conformité des instruments produits au mode¢le
faisant l'objet de l'approbation peuvent étre conservés par le ministere chargé de la métrologie ou
par l'organisme ayant effectué les essais d'approbation.

Ces éléments peuvent étre un exemplaire de l'instrument, des plans, schémas, pieces ou sous-
ensemble d'instruments, programmes informatiques ou tous autres éléments déterminés par le
ministére chargé de la métrologie légale ou par 'organisme ayant effectué les essais d'approbation.

ART.9. Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous du présent article, tout instrument de
mesure appartenant a une catégorie soumise au régime de l'approbation de modéle ne peut étre
mis sur le marché ou utilisé que s'il est conforme a un modele ayant obtenu un certificat
d'approbation de modele.

Toutefois, le ministre chargé de la métrologie 1égale peut autoriser par une décision la mise en
service d'un nombre limité d'instruments d'un modele pour lequel une demande d'approbation du
modele a été présentée. Cette décision précise les dispositions de régularisation de la situation de
ces instruments a la cloture de la procédure d'approbation.

Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou
salons et qui, bien que soumis au régime de 'approbation de modele, ne sont pas conformes a un
modele ayant obtenu un certificat d'approbation doivent porter de facon apparente et lisible la
mention : «Instrument non approuvé ». Cette disposition est applicable a la publicité faite sur ces
instruments.

Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant sur la liste annexée au présent décret n'est
réglementée qu'en vue de certaines des utilisations mentionnées a l'article 15 de la loi précitée n°
2-79 et lorsque 'arrété réglementant cette catégorie le prévoit, des instruments de cette catégorie
non conforme a un modele ayant obtenu un certificat d'approbation de modele peuvent étre mis
sur le marché sous réserve qu'ils portent de facon apparente, lisible et indélébile, mention des
restrictions d'usage correspondantes.

ART.10. Lorsqu'il est constaté que les instruments conformes a un modéle ayant obtenu un
certificat d'approbation présentent des défauts, le ministre chargé de la métrologie légale peut
retirer ce certificat d'approbation et demander au titulaire de porter remede aux défauts constatés
et de demander une nouvelle approbation de modele. Le ministre chargé de la métrologie 1égale
peut ordonner la suspension de la mise sur le marché des instruments du modele présentant ces
défauts.

Le ministre chargé de la métrologie Iégale peut en outre mettre en demeure le bénéficiaire du
certificat d'approbation de remédier, dans un délai qu'il détermine, aux défauts constatés sur les
instruments en service.

Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas a la mise en demeure dans le délai fixé, le ministre
interdit I'utilisation des instruments restant défectueux.

En cas de défaut mettant en danger la santé ou la sécurité publique, la décision de retrait du
certificat d"approbation peut interdire immédiatement l'utilisation des instruments en setvice.
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Chapitre 11

Vérification premiere

ART.11. La vérification premicre des instruments de mesure neufs fabriqués localement ou
importés ainsi que des instruments réparés a pour objet de constater que ces instruments sont
conformes a un mode¢le approuvé et répondent aux prescriptions réglementaires en la maticre.

Sont soumis a la vérification premicre, les instruments de mesure neufs ou réparés appartenant a
une catégorie réglementée et conformes a un modéle approuvé.

Toutefois, sont dispensés de la vérification premiere :

1. les instruments pour lesquels l'exemption est prévue par larrété qui réglemente leur
catégorie ;

2. les instruments non mis en service qui sont présentés dans les foires et expositions ;

3. les instruments destinés a un usage privé qui ne sont pas détenus dans les lieux énumérés
a larticle 16 de la loi précitée et qui ne sont pas utilisés pour l'une des opérations qui y
sont énumérées ;

4. les instruments destinés a l'exportation.

Peuvent étre également dispensés de cette vérification par décision du ministre chargé de la
métrologie légale, les instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions réglementaires en
raison, soit du principe de leur construction, soit des conditions de leur emploi, répondent
néanmoins aux nécessités techniques de certaines entreprises, a la condition, toutefois, qu'il n'en
soit pas fait un usage public.

ART.12. Les instruments ayant satisfait a la vérification premicre recoivent la marque de
conformité de la vérification premicre. Les caractéristiques de cette marque sont définies par
arrété du ministre chargé de la métrologie légale.

Pour les instruments soumis a la vérification périodique, l'arrété réglementant la catégorie peut
prévoir que la vérification premiere tient lieu de premiere vérification périodique. Dans ce cas,
sauf si cet arrété en dispose autrement, la marque prévue a I'article 21 ci-dessous est apposée sur
les instruments.

ART.13. Le fabricant, 'importateur ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification
premicére par un organisme de droit public ou privé agréé en vertu de l'article 33 ci-dessous,
conformément aux dispositions de I'arrété réglementant la catégorie. Cette vérification peut étre
une vérification unitaire ou une vérification statistique.

ART.14. Le demandeur de la vérification premiere doit fournir la main-d'ceuvre et les moyens
matériels de vérification nécessaires prévus a larticle 4 ci-dessus lorsque cette opération est
exécutée par les services de I'Etat chargés de la métrologie. L'organisme agréé ou le service de
I'Etat effectuant la vérification premicre peut faire procéder a des essais ou démontages
d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.

ART.15. Sans préjudice de l'application de T'article 10 ci-dessus, lorsqu'il est constaté que les
conditions requises pour la vérification premiére ne sont pas respectées ou que les instruments
revétus de la marque de conformité de la vérification premiere ne respectent pas les exigences qui
leur sont applicables ou lorsque le fabricant, l'importateur ou le réparateur refuse de se soumettre
aux controles dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, le ministre chargé de
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la métrologie peut ordonner la suspension de la vérification premicre et la suspension de la mise
sur le marché des instruments d'un modéle donné. Le fabricant, I'importateur ou le réparateur des
instruments est tenu de remettre en conformité les instruments en cause.

Chapitre I11

Viérification apres installation

ART. 16. La vérification apres installation d'un instrument est l'opération de controle attestant
que l'instrument satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que ses conditions
d'installation en assurent une utilisation correcte et répondent aux prescriptions réglementaires.
Cette vérification est sanctionnée par la délivrance d'une attestation dans des conditions fixées
par arrété du ministre chargé de la métrologie légale. Cette attestation peut spécifier des
conditions techniques patticulieres de vérification et d'utilisation.

ART.17. La vérification apres installation peut consister en l'examen des éléments caractérisant
l'installation de l'instrument, par les services de I'Etat chargés de la métrologie ou par un
organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie conformément a
Iarticle 33 ci-dessous. Dans ce cas, l'attestation prévue a l'article 16 ci-dessus est délivrée par cet
organisme sous sa responsabilité.

A cet effet, l'installateur doit, préalablement a la mise en service de l'instrument, adresser aux
services de I'Etat chargés de la métrologie ou a l'organisme agréé selon le cas, un dossier
contenant les plans d'installation et indiquant :

- le type et les caractéristiques de l'instrument ;

- lelieu d'installation ;

- les conditions d'utilisation ;

- les opérations qui seront réalisées avec I'instrument.

L’attestation de vérification apres installation est délivrée apres examen de ce dossier et
inspection de l'instrument installé.

ART.18. L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe,
apres s'étre assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires
applicables. Lorsque les arrétés mentionnés a larticle 3 ci-dessus le prévoient, l'installateur doit
adresser une déclaration d'installation au service de 1'Etat chargé de la métrologie concerné du
lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument. Ces arrétés précisent les
modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment
mentionner :

- l'identification de l'instrument a mettre en service (catégotie, type, numéro de sétie) ;

- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées a l'aide de l'instrument ;

- la date prévue de mise en service.

ART.19. Lorsqu'il est constaté que des instruments ne sont pas installés conformément aux
exigences réglementaires ou que leur installation induit des défauts de mesurage, les services de
I'Etat chargés de la métrologie ou l'organisme visé a l'article 17 ci-dessus peuvent enjoindre a
l'installateur de remédier a ces non-conformités ou a ces défauts et de soumettre 2 nouveau ces
instruments a la vérification apres installation.
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Chapitre IV
Vérification périodique

ART.20. La vérification périodique des instruments est l'opération de controle qui consiste a
vérifier, a intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont
applicables.

Elle peut étre effectuée par les services de la métrologie relevant de 1'Etat ou par des organismes
de droit public ou privé agréés par le ministre chargé de la métrologie conformément a l'article 33
ci-dessous.

ART.21. Les détenteurs d'instruments de mesure soumis au régime de la vérification périodique
sont tenus de faire effectuer cette vérification. Celle-ci est attestée par l'apposition d'une marque
de conformité. Les caractéristiques de cette marque sont définies par arrété du ministre chargé de
la métrologie légale.

ART.22. Lorsque la vérification périodique fait apparaitre que l'instrument ne satisfait pas aux
dispositions techniques qui lui sont applicables, il est apposé sur l'instrument une marque dite de
refus. Les caractéristiques de cette marque sont définies par arrété du ministre chargé de la
métrologie 1égale.

Le détenteur d'un instrument de mesure refusé est tenu de ne plus l'utiliser pour les opérations
mentionnées a l'article 15 de la loi précitée n°2-79 susvisée et de I'enlever des lieux énumérés a
Particle 16 de ladite loi.

Lorsqu'un instrument présente des défectuosités importantes, l'agent du controle doit le placer
immédiatement sous scellés pour en interdire I'emploi.

Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.

Ces scellés sont revétus de 'empreinte d'une marque appropriée, définie par le ministre chargé de
la métrologie légale et ne peuvent étre brisés que par un agent chargé du contréle ou par un
réparateur 1égal conformément aux dispositions de I'article 19 de la loi précitée n® 2-79, choisi par
le détenteur de l'instrument.

Tout instrument dont les scellés ont été brisés indament est réputé en service.

ART.23. Les instruments de mesure réparés sont a nouveau présentés a la vérification premicre
par le réparateur agréé et ne peuvent étre remis en service qu'apres avoir été vérifiés par les
services de I'Etat chargés de la métrologie ou par un organisme agréé qui doivent apposer sur
l'instrument la marque de conformité concernée.

Ne peuvent étre revétus de la marque de conformité de la vérification périodique que les
instruments de mesure qui, ayant subi I'opération de la vérification premiére, ont conservé leur
conformité avec les prescriptions réglementaires.

ART.24. Les arretés prévus a article 3 ci-dessus peuvent prescrire que les instruments détenus
dans des locaux autres que des locaux a usage exclusif d'habitation soient revétus d'une mention
apparente et lisible indiquant qu'ils ne sont pas soumis a la vérification périodique et qu'ils ne
peuvent étre utilisés, méme occasionnellement, pour une des opérations mentionnées a l'article 15
de la loi précitée n° 2-79.
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ART.25. Sous réserve des dispositions qui suivent, il est interdit de détenir des instruments
soumis au régime de la vérification périodique qui, par suite de circonstances imputables au
détenteur, ne seraient pas revétus d'une marque de conformité de la vérification périodique en
cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été expressément indiquée.

Toutefois, l'arrété soumettant une catégorie d'instruments a la vérification périodique peut
prévoir que la marque de la vérification périodique n'est obligatoire qu'a l'expiration d'une période
commencant a la date d'apposition de la marque de vérification premiere, la durée de cette
période étant égale a la durée de validité de la marque de vérification périodique. Dans ce cas, la
date d'apposition de la marque de vérification premiere doit étre portée sur l'instrument de fagon
visible.

Peuvent étre provisoirement maintenus en service les instruments qui, appartenant a une
catégorie réglementée postérieurement a leur installation, présenteraient des garanties d'exactitude
reconnues suffisantes. La durée de ce maintien est fixée par l'arrété réglementant la catégorie en
tenant compte de I'aptitude des instruments a conserver leurs qualités.

ART.26. La vérification périodique a lieu aux jour, heure et lieu fixés a cet effet pour ces
opérations. Le détenteur doit fournir la main-d'ceuvre et les moyens matériels nécessaires a la
vérification lorsque celle-ci est exécutée par les services de I'Etat chargés de la métrologie.

ART.27. ’arrété soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments
de mesure peut prévoir qu'il soit procédé a cette vérification en opérant un controle statistique de
ces instruments lorsque ceux-ci sont installés a demeure chez des usagers par des organismes qui
en conservent la propriété et qui endossent la responsabilité de les maintenir en conformité avec
les dispositions réglementaires qui les régissent. Il appartient alors a ces organismes de répartir ces
instruments, pour les besoins de ce contréle, en lots homogenes. Tous les instruments qui font
partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.

Les organismes propriétaires ne peuvent soumettre des lots d'instruments a une vérification
périodique statistique qu'a la condition d'avoir établi et de tenir a la disposition des agents de la
métrologie de I'Etat ou des organismes de controle agréés par le ministre chargé de la métrologie,
les informations identifiant les instruments composant chacun des lots constitués.

Lorsque la vérification périodique consiste en un controle statistique, la marque de conformité
prévue a l'article 21 ci-dessus est apposée sur tous les instruments constituant les échantillons
représentatifs des lots vérifiés.

Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrdle statistique fait apparaitre que le lot
vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent,
le lot est alors refusé. L'organisme responsable du lot doit prendre, sans délai, les mesures
nécessaires pour remettre ce lot a un niveau de qualité conforme a la réglementation en vigueur.

ART.28. Sont dispensés de la vérification périodique les instruments de mesure dispensés de la
vérification premicre en application de larticle 11 ci-dessus ainsi que les instruments neufs non
mis en service, détenus en vue de leur vente.
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Chapitre V

Surveillance

ART.29. Tous les instruments de mesure appartenant a une catégorie réglementée mentionnée
sur la liste annexée au présent décret sont soumis a la surveillance, y compris les instruments de
mesure exemptés des vérifications premicre et périodique en application des articles 11 et 28 du
présent décret, lorsqu'ils se trouvent dans I'un des lieux énumérés a P'article 16 de la loi précitée n°
2-79 ou servent, soit au conditionnement de produits devant y étre vendus, soit aux opérations
mentionnées au 1° de l'article 15 de ladite loi.

TITRE III
AGREMENT DES FABRICANTS, REPARATEURS
ETINSTALLATEURS D'INSTRUMENTS DE MESURE

ART.30. L'agrément administratif prévu a Tarticle 19 de la loi précitée
n°2-79 est délivré aux fabricants, installateurs et réparateurs d'instruments de mesure appartenant
a une catégorie mentionnée sur la liste annexée au présent décret qui répondent aux conditions
suivantes :

n'avoir pas été condamnés pour falsification, abus de confiance ou escroquetie ;

étre inscrits au registre de commerce ;

avoir une qualification technique ;

avoir des compétences acquises sur la base d'une formation initiale

ou continue ;

5. s'engagera:

a. soumettre leur marque d'identification au ministére chargé de la métrologie ;

b. apposer cette marque d'identification sur tous les instruments neufs ou réparés
qu'ils présentent a la vérification premiere ;

c. présenter eux-mémes, ou faire présenter en leur nom par un mandataire qualifié,
les instruments qu'ils ont fabriqués ou réparés ;

d. fournir la main-d'ccuvre et les moyens matériels nécessaires aux opérations de
contrdle lorsque celles-ci sont exécutées par les services de 1'Etat chargés de la
métrologie ;

e. disposer d'un équipement correspondant a leur activité professionnelle ;

f. s'abstenir de toute manceuvre de nature a provoquer une confusion entre leur
entreprise et les services de I'Etat chargés de métrologie ainsi que les organismes
de controle agréés par le ministre chargé de la métrologie 1égale.

el N

ART.31. Tout importateur est tenu de déclarer au ministere chargé de la métrologie légale, les
instruments qu'il se propose d'introduire au Maroc.

L'importateur est soumis aux conditions appliquées aux fabricants, réparateurs et installateurs par
les dispositions de I'article 30 ci-dessus a l'exception de celles prévues aux 3° et 4° dudit article. Il
est tenu de satisfaire ces conditions a l'occasion de sa premiere déclaration d'importation.

Toutefois, s'il importe des instruments d'un modele approuvé pour les utiliser dans son
entreprise, il est assimilé a un utilisateur.
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TITRE IV
DESIGNATION ET AGREMENT DES ORGANISMES
CHARGES DES ESSAIS ET DES OPERATIONS DE CONTROLE

ART.32. Les organismes désignés par le ministre chargé de la métrologie pour l'application de
Particle 7 du présent décret doivent remplir les conditions suivantes :

1.

Bl

disposer des moyens techniques et organisationnels nécessaires a l'accomplissement des
missions qui leur sont confiées ;

présenter toute garantie d'impartialité ;

préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs taches ;
étre indépendants de toute personne ayant un intérét direct ou indirect dans les
instruments de mesure.

Les arrétés prévus a larticle 3 ci-dessus peuvent prévoir des conditions particulicres de
désignation.

ART.33. Pour étre agréés pour l'application des articles 13, 17 et 20 du présent décret, les
organismes de controle doivent remplir les conditions suivantes :

1.

&

disposer des moyens techniques et organisationnels nécessaires a l'accomplissement des
missions qui leur sont confiées ;

présenter toute garantie d'impartialité ;

préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs taches ;
étre indépendants de toute personne ayant un intérét direct ou indirect dans les
instruments de mesure.

Les arrétés prévus a l'article 3 ci-dessus peuvent prévoir des conditions particulieres d'agrément.
La décision d'agrément est délivrée par le ministre chargé de la métrologie 1égale.

ART.34. Les otrganismes désignés conformément a l'article 32 ci-dessus sont soumis a la
surveillance du ministre chargé de la métrologie légale. Ils doivent tenir a la disposition des
services chargés de la métrologie légale toutes justifications nécessaires relatives a la qualité de
leurs prestations notamment :

la liste du personnel chargé des essais, ainsi que les justifications relatives a leur qualification
technique ;

la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont ils disposent, ainsi que
les justifications relatives a leur étalonnage ;

les procédures appliquées pour l'exécution des essais pour lesquelles ils ont été agréés ;
l'enregistrement et la  conservation  des  documents  liés  aux  essais
réalisés ;

la liste des instruments vérifiés et les résultats de ces vérifications ainsi que tout autre
document prévu dans l'arrété réglementant la catégorie ;

les justificatifs nécessaires qui sont fixés par le ministre chargé de la métrologie 1égale.

Les agents de 1'Etat chargés du contréle des instruments de mesure peuvent assister aux essais et
opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et
d'étalonnage utilisés.
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ART.35. Les organismes agréés conformément a l'article 33 ci-dessus sont soumis a la
surveillance du ministre chargé de la métrologie légale. Les agents de 1'Etat chargés du controle
des instruments de mesure peuvent effectuer des controles sur les instruments vérifiés par
l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles
l'organisme a été agréé comme ils peuvent les observer pendant l'exercice des activités pour
lesquelles ils ont été agréés.

Les arrétés prévus a l'article 3 ci-dessus peuvent prévoir que des organismes agréés mettent a la
disposition des agents de I'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour
l'exécution de cette surveillance.

Tout organisme agréé doit tenir a la disposition des agents du ministere chargé de la métrologie
légale tous documents utiles, notamment :

- laliste du personnel effectuant les opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé, ainsi que
les justifications relatives a leur qualification technique ;

- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les
justifications relatives a leur controle ;

- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

- la liste des instruments vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre
document prévu dans l'arrété réglementant la catégorie de l'instrument.

ART.36. En application de I'article 31 bis de la loi précitée n® 2-79, lorsqu'un organisme agréé en
application de I'article 17 de ladite loi ne remplit plus les conditions sur la base desquelles il a été
agréé, le ministre chargé de la métrologie légale le met en demeure de se conformer auxdites
conditions dans un délai qu'll fixe. A défaut, il peut étre procédé a la suspension ou au retrait de
l'agrément.

TITRE V
ETALONS NATIONAUX

ART.37. En application de larticle 15 bis de la loi n° 2-79 précitée, les modalités de la
conservation et d'entretien des étalons nationaux par les organismes de droit public ou privé
désignés a cet effet sont fixées par arreté du ministre chargé de la métrologie légale.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

ART.38. Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument ne permettent pas de
respecter toutes les dispositions de la réglementation, une dérogation peut étre accordée par les
services du ministére chargé de la métrologie légale du lieu d'installation si le détenteur ou
l'installateur agissant pour le compte de ce dernier présente un dossier comprenant les plans
détaillés de l'instrument et de son installation, ses caractéristiques, son usage, les dispositions qui
ont été prises pour en permettre la vérification et une note expliquant les raisons de la dérogation
demandée.

ART.39. Toutes modifications touchant aux caractéristiques métrologiques ou a la conformité
d'un instrument doivent étre soumises a lautorisation préalable du ministre chargé de la
métrologie légale, afin de s'assurer que les modifications envisagées ne remettent pas en cause la
conformité de l'instrument aux exigences réglementaires.
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La demande d'autorisation de modification doit étre accompagnée d'un dossier décrivant :

- le type de linstrument dont la modification est proposée avec ses caractéristiques
métrologiques ;

- les conditions d'utilisation de I'instrument ;

- la nature de la modification envisagée ;

- les justifications du maintien de la conformité apres cette modification (plans, schémas, calculs
de comptabilité, etc...).

ART .40 Les instruments modifiés sont soumis aux mémes opérations de controle prévues a
l'article 2 ci-dessus.

ART.41. Les arrétés prévus a larticle 3 ci-dessus peuvent imposer que les instruments
appartenant aux catégories mentionnées sur la liste annexée au présent décret soient pourvus d'un
carnet métrologique. Ce document, qui doit étre disponible a proximité de l'instrument, est
destiné a enregistrer toutes les interventions effectuées sur l'instrument.

L'absence ou la détérioration du carnet métrologique entrainera l'exécution de nouvelles
opérations de contrdle exigibles pour l'instrument concerné.

ART .42. Des arrétés du ministre chargé de la métrologie 1égale, pris pour l'application du présent
décret, déterminent les modalités selon lesquelles :

1. sont présentées et instruites les demandes d'approbation de modele ainsi que les
demandes d'agréments prévus a l'article 33 ci-dessus ;

2. sont délivrés les certificats d'approbation de modele et les décisions d'agrément ;

sont prononcés les mesures de suspension et de retrait de ces agréments ;

4. l'identification est attribuée aux fabricants, importateurs, installateurs, réparateurs et
organismes désignés ou agréés ;

5. sont fixés les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des
opérations prévues a l'article 2 ci-dessus.

bl

ART.43. En application des dispositions de article 20 de la loi précitée n°2-79, les infractions
aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application peuvent étre constatées par
des agents spécialement habilités par le ministre chargé de la métrologie 1égale.

ART .44. Sont abrogés les dispositions du décret n°2-79-144 du 15 chaabane 1407 (14 avril 1987)
relatif au controle des instruments de mesure.

ART .45. Demeurent en vigueur jusqu'a la publication des arrétés pris en application du présent
décret :

- Tlarrété du 23 rabii I 1342 (3 décembre 1923) déterminant les conditions de fabrication et
d'exactitude des poids et mesures tel qu'il a ét¢ modifié¢ et complété ;

- Tarrété du 28 rabii IT 1350 (12 septembre 1931) déterminant les conditions de fabrication et
d'exactitude des poids « carat » ;

- l'arrété du 5 safar 1355 (27 avril 1936) déterminant les conditions générales de I'admission a la
vérification et au poingonnage des appareils de mesure ;

- T'arrété du 5 safar 1355 (27 avril 1936) soumettant certains appareils de mesure 2 la vérification
des agents des poids et mesures ;
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- Tarrété du 6 safar 1355 (28 avril 1936) relatif a la construction des appareils mesureurs de
carburants liquides tel qu'll a ét¢ modifié et complété ;

- larrété du 17 safar 1355 (9 mai 1936) relatif a la vérification et a l'utilisation des appareils
mesureurs de carburants liquides tel qu'il a été modifié et complété ;

- l'arrété du 7 juillet 1936 relatif a la construction des appareils mesuteurs de carburants liquides;

- l'arrété du 12 chaabane 1368 (10 juin 1949) soumettant a la vérification des agents des poids et
mesures les appareils indicateurs de prix accouplés a des instruments de mesure légaux ;

- larrété du 12 chaabane 1368 (10 juin 1949) relatif a la construction des appareils mesureurs
continus pour hydrocarbures ;

- Tlarrété du 12 chaabane 1368 (10 juin 1949) relatif a la vérification des appareils mesureurs
continus pour hydrocarbures ;

- l'arrété du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat n°® 407-00 du 9 moharrem
1421 (14 avril 2000) relatif a la mise a I'étude de certaines catégories d'instruments de mesure a
réglementer ;

- l'arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de I'énergie et des mines n° 531-01 du 13 hija
1421 (9 mars 2001) relatif au controle des instruments de mesure des gaz d'échappement des
moteurs 2 essence ;

- l'arrété du ministre de I'industrie, du commerce, de I'énergie et des mines n® 532-01 du 13 hija
1421 (9 mars 2001) relatif au controle des instruments de mesure de l'opacité des gaz
d'échappement des moteurs diesel ;

- l'arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications et du
ministre de l'équipement et du transport n° 835-03 du 15 safar 1424 (18 avril 2003) relatif a
I'homologation et aux contrdles des chronotachygraphes.

ART.46. Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait a Rabat, le 25 joumada 1 1430 (21 mai 2009)
ABBAS ELL FASSIL.

Pour contreseing :
Le ministre de l'industrie,
du commerce et des nouvelles

technologies,
AHMED RED.A CHAMI.
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L’annexe au décret n°® 2-05-813 susmentionné”’

- Poids ;

- Instruments de pesage a fonctionnement non automatique ;

- Instruments de pesage a fonctionnement automatique ;

- Mesures de longueur ;

- Instruments mesureurs de longueur ;

- Instruments de mesure de la masse a I'hectolitre des céréales ;
- Chronotachygraphes ;

- Taximeétres ;

- Cinémomeétres radar de controdle routier ;

- Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau ;

- Compteurs d'eau ;

- Mesures de capacité pour liquides ;

- Mesures de capacité pour grains ;

- Citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures ;

- Bouteilles utilisées comme récipients-mesures ;

- Jaugeurs ;

- Thermomeétres médicaux ;

- Compteurs d'énergie électrique ;

- Analyseurs de gaz ;

- Opacimetres ;

- Manometres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles ;
- Humidimetres pour grains de céréales et graines oléagineuses ;
- Saccharimetres automatiques.

- Sonomeétres ;

- Ethylometres ;

- Systemes de mesures de la vitesse moyenne

27 : L’annexe telle qu’elle a été complétée ou modifiée par le décret 2-10-347 susmentionnée
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ARRETE DU MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES N° 972-10 DU 17 KAADA 1431 (26 OCTOBRE 2010)
FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DES ARTICLES 17, 20, 30, 33 ET 42
DU DECRET NF° 2-05-813 DU 25 JOUMADA I 1430 (21 MAI 2009) RELATIF AU
CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE®

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES,

Vu le décret n® 2-05-813 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au controle des instruments
de mesure notamment ses articles 17, 20, 30, 33 et 42,

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. Le dossier de demande d'approbation de modele, a déposer aupres de la
division de la métrologie relevant du ministére de I'industrie, du commerce et des nouvelles
technologies dénommé dans la suite du présent arrété «ministerer, doit contenir les documents et
informations suivants :

- des notices explicatives donnant la description détaillée de I'instrument et de ses principes de
fonctionnement ;

- les caractéristiques métrologiques de I'instrument ;

- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-
ensembiles, circuits, la description fonctionnelle détaillée des logiciels, ainsi que 'identification
du logiciel ;

- les descriptions et explications nécessaires a la compréhension desdits plans et schémas et du
fonctionnement de I'instrument ;

- les résultats des calculs et des controles effectués ;

- le projet de plaque d’identification et, le cas échéant, plaque de marquage ;

- le plan de scellements.

ART.2. Si le demandeur n’est pas le fabricant, il doit fournir une lettre du fabricant le désignant
comme mandataire et 'obligeant a informer ce mandataire de toute évolution apportée au modcle
faisant 'objet de la demande.

ART.3. Lle demandeur d’une approbation de modéle met a la disposition de organisme désigné
pour effectuer I’évaluation de la conformité conformément aux dispositions de larticle 7 du
décret n°® 2-05-813 susvisé, les exemplaires du modele d’instrument nécessaires a la réalisation des
essals requis et fournit les pieces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de
Iinstrument, 2 son examen et aux essais a réaliser.

ART 4. Si les examens et essais concluent a la conformité du modele aux exigences fixées dans
les arrétés réglementant la catégorie, le ministere délivre un certificat d’approbation de modele au
demandeur.
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ART.5. Le titulaire d’un certificat d’approbation de modele doit conserver I'original du document
et de ses annexes, ainsi que les picces du dossier nécessaire au controle de la conformité des
instruments produits au modé¢le ayant fait objet du certificat d’approbation. Ces éléments
doivent étre tenus a la disposition des agents du ministere.

ART.6. La vérification premicre comporte :
- un examen visuel de la conformité de I'instrument aux exigences réglementaires et, le cas
échéant, au modele ayant fait 'objet d’un certificat d’approbation de modele ;
- une série d’essais métrologique spécifiée par I'arrété réglementant la catégorie ;
- le cas échéant, les essais et les examens spécifiques définis par le certificat d’approbation de
modele.

Larrété réglementant la catégorie d’instruments peut préciser les éléments des instruments qui
sont vérifiées lors de la vérification premiere des instruments neufs ou des instruments réparés.

ART.7. Préalablement a la vérification premicre, le demandeur doit s’assurer que les instruments
remplissant toutes les conditions réglementaires. Sauf cas particulier prévu par le certificat
d’approbation de modele, les instruments sont présentés enti¢rement montés et munis de tous
leurs accessoites.

ART.8 I’organisme agréé pour effectuer la vérification premiére doit signaler au ministere, dans
les meilleurs délais, en cas d’observation d’anomalies, en particulier les non conformités par
rapport au modele approuvé, ainsi que les manquements des fabricants, des importateurs ou des
réparateurs a leurs obligations réglementaires.

A